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g IFéirbekit LH: Silbernitrat-Impragnierung nach KOSSA 14610
S
\'3 Nr. Art.-Nr. Lésung Dauer exaktAgit Vorgang: Bemerkung:
1.11070 Xylol 00:10:00 nein nein Entparaffinieren
2.11070 Xylol 00:10:00 nein nein Entparaffinieren
3. 11470 Ethanol 96%, vergéllt mit 1% MEK  00:04:00 nein nein Wassern
4. 11579 Ethanol 80%, vergallt mit 1% MEK  00:04:00 nein nein Wassern
5. 12089 Ethanol 70%, vergallt mit 1% MEK  00:04:00 nein nein Wassern
6. 12503 Ethanol 60%, vergallt mit 1% MEK  00:04:00 nein nein Wassern
7 . R0O0525 Aqua nondest / Leitungswasser 00:04:00 nein nein Wassern
Y || 8.10375 Silbernitrat 5 %ig 00:10:00 ja nein Farben Siehe Hinweise
% 9. R00525 Aqua nondest / Leitungswasser 00:03:00 ja nein Farben
: 10. 11778 Pyrogallol 1%ig in Ethanol 00:04:00 ja nein Farben
3 11. R00525 Aqua nondest / Leitungswasser 00:01:00 ja nein Férben
gl 12. 14502 Kaliumpermanganat 0,25% 00:06:00 ja nein Farben
% 13. R00525 Aqua nondest / Leitungswasser 00:04:00 ja nein Farben Siehe Hinweise
2 |[14. 14508 Fixiergemisch fir silbernitrat- 00:15:00 ja nein Farben
15. R00525 Aqua nondest / Leitungswasser 00:10:00 ja nein Farben
16. 14496 Orange G-Losung 00:05:00 ja nein Farben
17. ja nein Farben
18. ja nein Farben
1¢9. ja nein Farben
20. 11470 Ethanol 96%, vergadllt mit 1% MEK  00:04:00 nein nein Entwdssern
21. 11470 Ethanol 96%, vergadllt mit 1% MEK  00:04:00 nein nein Entwdssern
22, 11365 1Isopropanol (2-Propanol) 00:04:00 nein nein Entwdassern
23. 11070 Xylol 00:10:00 nein nein Entwdassern
24, 11070 Xylol 00:10:00 nein nein Entwdassern
25, 12318 Eindeckmittel (xylolhaltig) 00:04:00 nein nein Entwéassern
Gesamtdauer der Farbung: 02:14:00 Std.
Labores und dor Laborausstattung und den jowells zu bearbeitenden Fragestellungen ortentieren. o1 oo cegebennelten des
Ergebnis: Hinweise:
Kalzium:braun / schwarz Darstellung von Knochen

Punkt 8: Farben und gleichzeitiges Beleuchten mit einer Lichtquelle
Punkt 13: So lange Spilen, bis ablaufendes Wasser klar ist.
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