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Verwendungszweck

Vorbereitung und VorsichtsmaBnahmen

Bei der Fixierung werden alle in der Zelle ablaufenden
Prozesse unterbrochen, unter moglichst optimaler
Erhaltung des Zustandes und der Struktur des Gewebes.
Biochemische Prozesse wie Autolyse, Verwesung und
Faulnis  werden  wirkungsvoll  verhindert.  Stark
wasserhaltige = mesenchymale und Gewebe mit
Feinstrukturen (z.B. Hoden) lassen sich sehr gut mit
Bouin’scher Losung fixieren. Die Fixierlésung ist
ausschlieBlich fur die professionelle Anwendung als in-
vitro Diagnostikum im histologischen Labor vorgesehen.

Prinzip

Die Gewebestucke werden In die Fixierlosung
eingetaucht und die L6sung dringt durch Diffusion in
das Gewebe ein.

Die Bouin’sche Losung enthalt Pikrinsdure. In
Verbindung mit Formalin und Essigsaure z&hlt sie zu
den héaufig angewandten Fixiermitteln. Die
Fixierlésung wirkt proteinfallend und dringt sehr gut
in das Gewebe ein, so dass auch groB3e
Gewebestlcke gut fixiert werden. Das Gewebe wird
gehértet und konserviert. Schrumpfungen werden
durch die Essigsdure gering gehalten. Die
Farbbarkeit der Gewebe bleibt sehr gut erhalten.

Reagenz

Besondere Hinweise
Sehr giftig!

Wirksame Bestandteile
C.1.10305: 20 g/l
CHZO 250 mi/l

C,H,0,: 50 ml/I

Haltbarkeit: bis zum angegebenen Verfallsdatum.

Entsorgung: Die Losung ist nach dem angegebenen Verfallsdatum als chemischer
Sondermdill zu behandeln und unter Einhaltung der lokalen Vorschriften sachgeméan
zu entsorgen. Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Leistungsmerkmale

Prufung:

Wir empfehlen vor der diagnostischen Verwendung
die Lb6sungen Uuber einen Referenzvergleich zu
prifen. Dies kann Uber das Mitfihren einer
bekannten Referenzprobe erfolgen.

VorsichtsmaBnahmen:

Bei der Handhabung von Laborreagenzien sollten
die Ublichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen
werden. Es sollte nur eingewiesenes Personal mit
den Laborreagenzien arbeiten. Aktuelle Hinweise zu
Risiken, Gefahren und SicherheitsmaBnahmen zu
diesem Produkt sind dem Sicherheitsdatenblatt zu
entnehmen.

Probennahme:

Die Entnahme von Proben erfolgt nach den blichen
Vorgehensweisen. Hierbei ist zu gewéhrleisten,
dass frische Proben unmittelbar nach Probennahme
ordnungsgeman fixiert werden. Die Fixierung kann
das Farbeergebnisse beeinflussen.

Hinweise zur Durchfiihrung:

Die Fixierung ist von Fachpersonal durchzufihren,
und es ist zu gewéhrleisten, dass alle Proben nach
dem Stand der Technik behandelt werden. Die
visuelle Auswertung sollte nur von geeignetem und
geschultem  Personal  durchgefuhrt  werden.
Diagnosen durfen nur von autorisierten Personen
erstellt werden. Wir empfehlen das Ergebnis mit
anderen Methoden/Untersuchungen zu bestétigen.

zrforderliche, aber nicht mitgelieferte
Reagenzien und Materialien

Zur vollstandigen Durchfliihrung der Fixierung werden
folgende Reagenzien benétigt:

- Ethanol 70% vergaéllt, Artikel-Nr.: 12089
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Verfahren

Fixierung:

Fiar die Herstellung von histologischen Praparaten
muss die Gewebeprobe direkt nach der Enthahme
fixiert werden.

Gewebeproben in ProbengefaBe geben und mit
Bouin’scher Ldsung ubergieBen. Dabei ist die
25fache Volumenmenge des Gewebesticks an
Fixiermittel zu verwenden. (fir 1x1x1 cm Gewebe =
25 ml Fixierl6sung)

Wichtig: Um Mdoglichkeiten zur Diffusion zu
schaffen, angeschnittene Organe, bzw.
Organscheiben verwenden, also keine gekapselten
Organe. Bessere Diffusion durch schwebende
Lagerung und Bewegung.

Beispielprotokoll fiir 5x5x5 mm Organstiicke:

* 12-24h Fixierung mit Bouin'scher Ldsung bei
Raumtemperatur

« 2-6h Spulen in 70%igen Alkohol bei
Raumtemperatur, Alkohol mehrmals wechseln, bis
keine Gelbfarbung des Alkohols zu erkennen ist.

Anschlieend erfolgt die Dehydration des Gewebes
in Alkohol und Xylol, sowie die Einbettung in
Paraffin.

Jedes Labor sollte eine eigene Arbeitsanweisung
fur ein Fixierprotokoll erstellen, die sich an den
Gegebenheit des Labors und den jeweils zu

bearbeitenden Fragestellungen des Anwenders
orientieren.

Weitere mogliche Verwendungen der
Komponente wurden im Rahmen der

Leistungsbewertung nicht getestet.
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Ergebnisbeispiel

MORPHISTO GmbH, Schumannstrasse 144, 63069 Offenbach, Tel.: 069 / 400
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