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] Verwendungszweck Vorbereitung und VorsichtsmaBnahmen

§ Eosinfarbelésung dient nach einer Kernfarbung mit Prifung:

| |Hamatoxilin  zur  Gegenfarbung von  Proteinen, Wir empfehlen vor der diagnostischen Verwendung die

n| |Bindegewebe, Fasern und Keratin. Zur Farbung werden Lésungen Uber einen Referenzvergleich zu prifen. Dies

-‘g Abstrichpréparaten, Gefrierschnitten, Dunnschicht- kann Uber das Mitfihren einer bekannten Referenzprobe

®| |préparaten, und Paraffinschnitten verwendet. Eosin, 1% erfolgen.

N ig, methanolisch ist fur die in-vitro Diagnostik durch

—| [Fachkreise vorgesehen. VorsichtsmaBnahmen:

©| |Die Farbelosung Eosin 1%ig, methanolisch kann einzeln Bei der Handhabung von Laborreagenzien sollten die
oder in Kombination mit Hamatoxilin (z. B. Artikel-Nr.: Ublichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Es

11773) in der H&E-Farbung angewendet werden. sollte nur eingewiesenes Fachpersonal mit den

Laborreagenzien arbeiten. Aktuelle Hinweise zu Risiken,
Gefahren und SicherheitsmaBnahmen zu diesem Produkt
sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Prinzip
Probennahme:

Die Hauptbedeutung des Eosins liegt gemeinsam mit Die Entnahme von Proben erfolgt nach den ublichen

Hématoxylin in der am héufigsten angewendeten Vorgehensweisen. Hierbei ist zu gewéhrleisten, dass

Ubersichtsfarbung, der H&E-Farbung. frischne  Proben  unmittelbar nach  Probennahme

Eosin wird regressiv gefarbt, es wird also erst Uberféarbt ordnungsgemaB fixiert werden. Hamatoxylin-Losungen

und anschliessend differenziert. Eosin farbt die positiv kénnen nach Fixierung in gebréauchlichen Fixiermitteln

geladenen Proteine des Plasmas und plasmatische angewandt werden. (Formalin freie Fixiermittel wurden

Strukturen, wie z. B. Kollagen. noch nicht auf ihre Anwendbarkeit untersucht). Die

Fixierung bestimmt die Intensitat des Farbeergebnisses.
Hinweise zur Durchfiihrung:

Die Farbung ist von Fachpersonal durchzufiihren, und es
ist zu gewahrleisten, dass alle Proben nach dem Stand der
[Technik behandelt werden. Die visuelle Auswertung sollte
nur von geeignetem und geschultem Personal
durchgefuhrt  werden. Diagnosen durfen nur von
autorisierten Personen erstellt werden. Wir empfehlen das
Ergebnis mit anderen Methoden/Untersuchungen zu

Reagenz bestéatigen.

Wirksame Bestandteile Besondere Hinweise

[T000 ml Hamatoxin Nr-

1000 mi Eosin 1 9%, whasrg (GASNE) ) | [massen- - stots - foat| | |EmPfehlung: _ . )
verschlossen  aufbewahrt Eventuell auftretende Niederschldge oder Ausfallungen
werden. bei haufiger Anwendung kénnen durch Filtration Uber

Ubliche Faltenfilter beseitigt werden.

Haltbarkeit: bis zum angegebenen Verfallsdatum.

Entsorgung: Die Lsung ist nach dem angegebenen Verfallsdatum als chemischer

Sondermdill zu behandeln und unter Einhaltung der lokalen Vorschriften sachgeméan

zu entsorgen. Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Leistungsmerkmale s . - . -
g zrforderliche, aber nicht mitgelieferte

Zu erwartenden Ergebnisse: Reagenzien und Materialien

_| |zytoplasma:  rosa-rot Zur vollstandigen Durchfut_)r_un_g der Farbung werden
@ | |Erythrozyten: orange folgende Reagenzien benétigt:

N

T Optional: - Alkoholreihe in ver. Konzentrationen, siehe Verfahren
2| |(Art-nr.: 11773) - Hamatoxilin, nach GILL-III Artikelnr: 11773

o - Eindeckmittel

2| |Zelkerne: blau - 0,1 %ig HCL-Losung

2 - Xylol

>
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Verfahren

Beispiel fiir eine Hamatoxilin-Eosin-Farbung:

(1)  Schnitte entparaffinieren
(2)  Schnitte mit absteigender

Alkoholreihe rehydratisieren
(3) Aqua dest. 15 sec
(4) Hamatoxylin, nach GILL—Ill¢optionan 6 min
(5) Spllen in Leitungswasser 10 sec
(6) Spulenin 0,1%ig HCI-Lésung 10 sec
(7) Differenzieren und ,Blauen® in

fliessendem Leitungswasser 6 min
(8) Eosin 1%ig, methanolisch 30 sec
(9) Spllen in Leitungswasser 30 sec
(10) Entwéassern mit aufsteigender

Alkoholreihe
(11) Kléren mit Xylol, eindecken

*optional . .
Zur Kernfarbung koénnen ausser dem angegebenen
Hamatoxylin weitere angewendet werden, wie z.B.:

Hé&matoxylin 5%ig Art-Nr.: 11217
Hamatoxylin, nach GILL-I Art-Nr.: 10216
Hamatoxylin, nach GILL-I Art-Nr.: 11769
Hamatoxylin nach Masson Art-Nr.: 12388
Hamatoxylin nach Mayer in DEPC Art-Nr.: 12782

Jedes Labor sollte eine eigene Arbeitsanweisung fur ein
Farbeprotokoll erstellen, die sich an den Gegebenheit des
Labors und den jeweils zu bearbeitenden Fragestellungen
des Anwenders orientieren.

Empfehlung:

Eventuell auftretende Niederschldge oder Ausfallungen
bei haufiger Anwendung kénnen durch Filtration Uber
Ubliche Faltenfilter beseitigt werden.

Weitere mégliche Verwendungen der Komponente
wurden im Rahmen der Leistungsbewertung nicht
getestet.
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