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Verwendungszweck

Vorbereitung und VorsichtsmaBnahmen

Die Ziehl-Neelsen-Farbung (nach Franz Ziehl und Friedrich
Neelsen) ist eine gebrauchliche Farbung fir mikroskopische
Préparate in der Mikrobiologie, um sogenannte ,sdurefeste

“ Bakterien (z. B. Mykobakterien und Nocardien) durch Farbung
von anderen nicht ,saurefesten“ Bakterien zu unterscheiden.
Diese Kontrastfarbung ist eine wichtige differentialdiagnostische
Hilfe zur Identifizierung bestimmter Krankheitserreger, vor allem
von Erregern der Tuberkulose und der Lepra. Eine Zuordnung
zu einem Genus oder einer Spezies der Bakterien ist mit diesem
Merkmal der Saurefestigkeit allein allerdings nicht méglich. Die
TB-Farbung nach Ziehl-Neelsen ist ausschlieBlich fur die
professionelle Anwendung im histologischen Labor vorgesehen.

Prinzip

Das Prinzip beruht darauf, dass bei speziell diesen Bakterien in
der Zellwand besondere Lipide enthalten sind, die bei anderen
Farbeverfahren verhindern, dass die Bakterien gefarbt werden,
indem sie das Eindringen des hydrophilen Farbstoffs
verhindern. Bei der Ziehl-Neelsen-Farbung wird mit
Karbolfuchsin unter Warmezufuhr gefarbt, so dass einerseits
der Farbstoff trotz der Lipidhdlle eindringt, andererseits aber der
Farbstoff mit Gblichen Entfarbemethoden bei normaler
Temperatur nur schwer wieder aus den Bakterien zu extrahieren
ist. Danach werden die nicht ,saurefesten” Objekte mit
Salzsaure oder einem Gemisch aus Alkohol und Salzsaure bei
normaler Temperatur wieder entfarbt. Nur die ,sdurefesten

“ Bakterien behalten bei dieser Behandlung den Farbstoff und
bleiben deshalb rot geférbt, alle anderen Bakterien verlieren den
Farbstoff wieder.

Reagenz

Wirksame Bestandteile Besondere Hinweise

1000 ml Karboltuchsin nach Ziehl-Neelson (CAS-

r.
2000 ml Salzsaure Alkohol 3 %ig (CAS-Nr.:)
1000 ml Lofflers Methylenblau (CAS-Nr.: 64-17-5)

Haltbarkeit: bis zum angegebenen Verfallsdatum.

Entsorgung: Die Losung ist nach dem angegebenen Verfallsdatum als chemischer
Sondermdill zu behandeln und unter Einhaltung der lokalen Vorschriften sachgeméan
zu entsorgen. Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Leistungsmerkmale

Priifung:

Wir empfehlen vor der diagnostischen Verwendung die
Losungen uber einen Referenzvergleich zu prifen. Dies
kann Uber das Mitfiihren einer bekannten Referenzprobe
erfolgen.

VorsichtsmaBnahmen:

Bei der Handhabung von Laborreagenzien sollten die
ublichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Es
sollte nur eingewiesenes Fachpersonal mit den
Laborreagenzien arbeiten. Aktuelle Hinweise zu Risiken,
Gefahren und SicherheitsmaBnahmen zu diesem Produkt
sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Infektionsschutz:
Im Umgang mit den Abstrichpréperaten ist auf wirksamen
Infektionsschutz gem. der Laborrichtlinien zu achten.

Probennahme:

In der Regel wird Sputum als Untersuchungsmaterial
verwendet. Zur Freisetzung der Mykobakterien soll das
Sputum, mit einem schleimauflésenden Reagenz (z.B.
Mucoflutol, Artikel-Nr. 12097) vorbehandelt werden. Die
Proben sind zu zentrifugieren, die Gberstehende
Flussigkeit dann dekantieren, das Sediment ausstreichen
und trocknen lassen.

Punktate: Zentrifugationsediment ausstreichen und an
der Luft trocknen lassen.

Histologische Schnitte: Schnitte in typischer Weise
entparaffinieren und in absteigender Alkoholreihe
rehydratisieren.

Hinweise zur Durchfiihrung:

Die Farbung ist von Fachpersonal durchzufiihren, und es
ist zu gewahrleisten, dass alle Proben nach dem Stand
der Technik behandelt werden. Die visuelle Auswertung
sollte nur von geeigneten und geschultem Personal
durchgeflhrt werden. Diagnosen dirfen nur von
autorisierten Personen erstellt werden. Wir empfehlen
das Ergebnis mit anderen Methoden/Untersuchungen zu
bestétigen.

Empfehlung:
Eventuell auftretende Niederschldge oder Ausféllungen
bei haufiger Anwendung kénnen durch Filtration Gber

Ubliche Faltenfilter beseitigt werden.

Erwartete Ergebnisse Lichtmikroskopie:

Saurefeste Bakterien: rot
Hintergrund: hellblau

Wichtiger Hinweis:

Es kann keine Aussage getroffen werden, um welche
Bakterien es sich handelt. Auch nicht ob es sich noch um
vermehrungsféhige oder abgestorbene Bakterien handelt.

zrforderliche, aber nicht mitgelieferte
Reagenzien und Materialien

www.morphisto.de

Tel: 069 / 400 3019 60 — Fax: 069 / 400 3019 64

Seite: 1




Farbekit: TB-Farbung (heiss) nach
ZIEHL-NEELSEN

12240 | * siehe

Verwendungszweck:
Nachweis von Tuberkulose |—| ‘

& MORPHISTO

B Laborchemikalien & Histologieservice

Gefahrenhinweise:
BPZ_Version: 1.0

6T02°'80°8Z :ponupab

| :buniaisiieny 21z319)

Verfahren

Die Ziehl-Neelson wird tblicherweise manuell durch
Auftropfen der Farbelésung durchgefihrt. Je nach
Probenaufkommen und Laborroutine kann die Férbung
auch in Farbeklvetten oder in einem Farbeautomaten
durchgeflhrt werden. Die Entscheidung driber, in
welcher Art die Farbung durchzufihren ist, trifft die
Laborleitung.

Eine manuelle Farbung durch Auftropfen auf Sputum-
oder Ausstrichpraparate ist wie folgt durchzufihren:

(1) Préaparate trocknen, staubfrei, hitzefixiert
(2) Karbolfuchsin nach Ziehl-Neelson

(a) Auftropfen und 3 x vorsichtig bis zur
Dampfbildung erhitzen, insges. 5:00 min
oder (b) 5-10 Minuten in einer auf etwa 60 °C
erwarmten Ldsung farben

mit flieBendem Leitungswasser abspllen
aufsteigende Alkoholreihe oder Trocknen
(9) Eindecken

(3) mit flieBendem Leitungswasser abspllen bis
keine Farbwolken mehr abgehen
(4) Salzsaure Alkohol 3% 0:30 min
bis keine Farbwolken mehr abgehen
(5) mit flieBendem Leitungswasser abspilen
g ; Loffler’s Methylenblau 0:30 min
(8)
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Jedes Labor sollte eine eigene Arbeitsanweisung fur ein
Farbeprotokoll erstellen, die sich an den Gegebenheit des
Labor und den Vorlieben des Anwenders orientieren.
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