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Bacillus piliformis
Verwendungszweck

Vorbereitung und VorsichtsmaBnahmen

Die Warthin-Starry Farbung dient zum histologischen
Nachweis von Spirochdten und Bacillus piliformis in
Gewebeproben mittels Lichtmikroskopie. Verschiedene
Modifikationen dieser Farbung finden Anwendung fiir den
gezielten Nachweis anderer Bakterien, wie z.B.
Helicobacter pylori.

Prinzip

Die  Warthin-Stary-Farbung ist eine  klassische
Silbernitratfarbung bei der Silbernitrat mit Hilfe eines
hydrochinohaltigen Entwicklers zu metallischem Silber
reduziert wird. Die Reaktion wird nach einer bestimmten
Zeit durch einen Spiilschritt gestoppt.

Im Ergebnis wird das Gewebe gelbbraun bis goldbraun
gefarbt, wahrend Bakterien schwarz hervorstechen.
Zellkerne nehmen eine dunkelbraune Farbe an.

Die Farbung wird durch einen abschlieBende
Fixierungsreaktion in Natriumthiosulfat stabilisiert. Erfolgt
dieser Schritt nicht, so bleichen die Schnitte nach einiger
Zeit aus.

Reagenz

Wirksame Bestandteile Besondere Hinweise

2000 ml Acetatpuftier pH 3,6 (CAS-Nr.:)

1000 ml Silbernitrat 1 %ig, gepuffert (CAS-Nr.:)
1000 ml Kit: Entwicklerldsung, gepuffert fir
WARTHIN-STARRY Silberfarbung (CAS-Nr.: )
1000 ml Natriumthiosulfat 5 %ig (CAS-Nr.: )

Bereits geofinete Flaschen
missen stets fest
verschlossen aufbewahrt
werden.

Haltbarkeit: bis zum angegebenen Verfallsdatum.

Entsorgung: Die Losung ist nach dem angegebenen Verfallsdatum als chemischer
Sondermdill zu behandeln und unter Einhaltung der lokalen Vorschriften sachgeméan
zu entsorgen. Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Leistungsmerkmale

Erwartete Ergebnisse:

Gewebe: goldbraun
Zellkerne: braun
Baktieren: schwarz

Priifung:
Wir empfehlen vor der diagnostischen Verwendung die
Losungen Uber einen Referenzvergleich zu prufen. Dies
kann Uber das Mitfiihren einer bekannten Referenzprobe
erfolgen.

VorsichtsmaBnahmen:

Bei der Handhabung von Laborreagenzien sollten die
ublichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Es
sollte  nur eingewiesenes Personal mit den
Laborreagenzien arbeiten. Aktuelle Hinweise zu Risiken,
Gefahren und SicherheitsmaBnahmen zu diesem Produkt
sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Probennahme:

Die Entnahme von Proben erfolgt nach den ublichen
Vorgehensweisen. Hierbei ist zu gewahrleisten, dass
frische  Proben unmittelbar nach Probennahme
ordnungsgemaB fixiert werden. Hamatoxylin-Losungen
kénnen nach Fixierung in gebrauchlichen Fixiermitteln
angewandt werden. (Formalin freie Fixiermittel wurden
noch nicht auf ihre Anwendbarkeit untersucht). Die
Fixierung bestimmt die Intensitat des Farbeergebnisses.

Hinweise zur Durchfiihrung:

Die Féarbung ist von Fachpersonal durchzufiihren, und es
ist zu gewabhrleisten, dass alle Proben nach dem Stand
der Technik behandelt werden. Die visuelle Auswertung
sollte nur von geeignetem und geschultem Personal
durchgefihrt werden. Diagnosen dirfen nur von
autorisierten Personen erstellt werden. Wir empfehlen
das Ergebnis mit anderen Methoden/Untersuchungen zu
bestétigen.

Empfehlung:

Eventuell auftretende Niederschlage oder Ausféallungen
bei h&ufiger Anwendung kdénnen durch Filtration Uber
Ubliche Faltenfilter beseitigt werden.

zrforderliche, aber nicht mitgelieferte
Reagenzien und Materialien

Zur vollstandigen Durchfliihrung der Farbung werden
folgende Reagenzien benétigt:

- Alkoholreihe in ver. Konzentrationen, siehe Verfahren
Ethanol 96% vergallt Artikel-nr.: 11470

- xylolhaltiges Eindeckmittel

- Xylol
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Bacillus piliformis
Verfahren

Beispiel fiir eine Warthin-Starry-Farbung:
(keine MetallgeféaBe verwenden)

(1)  Schnitte entparaffinieren
(2)  Schnitte mit absteigender

Alkoholreihe rehydratisieren
(3) Leitungswasser 2 min
(4) Silbernitrat 1%ig 3 min
(5) Spllen in Leitungswasser 3 min
(6) Gebrauchslésung Entwicklerlésung 4 min
(7) Spulen mit Aqua dest. 2 min
(8) Spullen mit Aqua dest. 2 min
(9) Natriumthiosulfat-Lésung 2 min
(10) Spllen mit Aqua dest. 2 min
(11) Entwéassern mit aufsteigender

Alkoholreihe
(12) Klaren mit Xylol, eindecken

Empfehlung:

Das Silbernitrat (Schritt 4) und die Entwicklerlésung
(Schritt 6) kénnen auf 60°C erwadrmt werden. Dies kann
zu verbesserten Farbeergebnisse flhren.

Ebenso kénnen zur Verbesserung der Ergebnisse vor der
Impréagnierung in Silbernitrat die Schnitte in der
Acetatpufferldsung kurz gespult werden.

Jedes Labor sollte eine eigene Arbeitsanweisung fir ein
Farbeprotokoll erstellen, die sich an den Gegebenheit des
Labors und den jeweils zu bearbeitenden Fragestellungen
des Anwenders orientieren.

Zu beachten ist, dass diese spezielle Farbung sehr viel
Sorgfalt und Laborroutine des Durchfiihrenden erfordert.
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